
直电极 Nucleus® CI422 人工耳蜗 
重要信息 



此文件包含重要信息，如注意事项、预防措施、隐私政策、 

静电释放（ESD）和电磁相容性（EMC），适用于下列人工耳蜗：

• 直电极 Cochlear™ Nucleus® CI422 人工耳蜗 

请仔细阅读此文件，确保您了解如何照顾您的装置。

进行任何重大手术前，请与您的医生商讨此信息。
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注意事项 

产生感生电流的医疗程序 
某些医疗程序会产应感生电流，导致组织损伤或人工耳蜗永久性

损坏。治疗级电离辐射可能会导致有源植入式医疗器械的电子元

件受损，而且对医疗器械的损坏可能不会马上察觉到。特殊治疗

的注意事项如下。

电外科手术 

电外科手术仪器能诱导射频电流通过电极组。单极电外科手术仪

器不得用于人工耳蜗植入者的头部或颈部，因为感生电流可能会

导致耳蜗组织损伤或人工耳蜗永久性损坏。双极电外科手术仪器

则可用于头部或颈部。但是，电烧电极不可接触植入体，且应保

持远离蜗外电极至少 1 cm。

透热疗法 

切勿使用利用电磁幅射（磁性感应线圈或微波）的医用透热疗法

（透热法）。导入电极导线的高电流可能会令耳蜗组织受损或植

入体永久性损坏。利用超声波的医用透热疗法可以在头部和颈部

以下使用。切勿在植入体上面直接使用治疗级别的超声波，因为

可能无意间集中超声波场而导致组织受损或植入体损坏。

神经刺激疗法 

切勿在耳蜗植入体上直接应用神经刺激。导入电极导线的高电流

可能会令耳蜗组织受损或植入体永久性损坏。

电气痉挛疗法 

在任何情况下切勿在人工耳蜗植入者身上使用电气痉挛疗法。 

电气痉挛疗法可能引致耳蜗组织受损或人工耳蜗损坏。
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电离辐射治疗 

当使用电离辐射治疗时，CI24RE 系列植入体可以承受高达 72 戈瑞

累积剂量。1

磁振造影（MRI）
MRI 是禁忌，以下情况徐外。切勿让佩戴人工耳蜗的患者处于配
备MRI扫描仪器的房间内，以下特殊情况例外。

患者在进入配备 MRI 仪器的房间前，必须解下言语处理器。

人工耳蜗内的金属会影响MRI的品质素。磁铁移去时，影像的阴
影可能会从植入体延伸至 6 cm 之外。磁铁在位时、阴影可能会
延伸至 11 cm 之外。阴影会造成植入体附近的诊断信息丢失。

MRI 安全指标取决于在那国进行扫描而定。请联系科利耳公司
（Cochlear）了解更多信息。

日本、泰国和印尼的 MRI 

CI422人工耳蜗配备可拆除磁铁，而且经过特别设计，可承受最
多 1.5 特斯拉的MRI。

1　当根据 ISO14708-7:2013，22.3 节描述的方法检测时。
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CI422 系列人工耳蜗的 MRI 指示

1.5 特斯拉（T）以上、 
3.0 特斯拉或以下

用手术移除磁铁以便进行 MRI。如果
进行 MRI 时仍配有磁铁，会造成组织
损伤。

0.2 特斯拉以上、 
1.5 特斯拉或以下 

让磁铁留在原位进行 MRI 。进行 MRI 
素描前、如下以绷带缠于头部，确保
磁铁不会移动：

• 使用最大宽度为 10 厘米或 4 英寸
的弹性压力绷带。

• 确保绷带中线位处于植入体位置
之上。

• 使用最少两层绷带或把绷带拉到
几乎最紧，让植入体范围承受紧
致压力。 

压力绷带可防止磁铁扭曲；然而， 
患者可能仍感觉到皮肤上有压力。

那种感觉类似用拇指大力压在皮肤
上，不会损坏植入体或伤害患者。 
患者如感不适、或感到力度过大， 
移离 MRI 素描器，考虑使用 0.2 特斯
拉进行 MRI（无需使用绷带）。或者
徵询患者的医生，确定是否应移除磁
铁还是使用局部麻醉以减少不适。

给放射技师的指示可向科利耳公司
（Cochlear）索取。

0.2 特斯拉或以下 让磁铁留在原位进行 MRI。无需使用
绷带。

表1：澳大利亚和其他亚太地区的 MRI
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经非临床实验证明，CI422 系列植入体在 1.5 特斯拉和 3.0 特斯拉
的静磁场、头部平均特定吸收比率（SAR）在 2 瓦/千克下，可
安全进行素描 15 分钟。在非临床实验中，在上面说明的特定测
试条件下、局部 SAR 最高 2 瓦/千克时，CI422 系列植入体产生的
升温少于 2 摄氏度。

脑膜炎 
进行植入手术前，植入者应向其家庭医生和植入手术医生征询关

于防止引起脑膜炎的意见。脑膜炎是内耳手术中已知的风险， 

植入者需明了所承受的风险。此外，无论有没有植入人工耳蜗，

某些手术前的情况可能增加脑膜炎的风险。这些情况包括： 

• Mondini 综合症和其他先天性耳蜗畸形 

• 同时性脑脊液分流或漏液 

• 植入前反复发作的细菌性脑膜炎 

• 外淋巴瘘管及颅骨骨折/缺陷和脑脊液相通 

丧失剩余听力 
把电极插入耳蜗会导致植入耳朵完全丧失残余听力。

电刺激的长远后果 
根据动物实验数据，大多数患者可从安全的电刺激水平获益。 

对某些患者，产生最响亮声音所需的电刺激水平超过了安全水

平。长期受该类刺激影响的后果不明。
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小部件的危险性 
外部植入系统含细小零部件，如果误吞会有危害；从口鼻吸入可

能会引致窒息。家长和护理人员应该要注意。

不利环境

在存在高强磁场或高强电场的环境中，如接近大功率商业电台发

射器的位置，人工耳蜗系统的运行可能受到不利影响。

进入可能对人工耳蜗植入体的运行带来不利影响的任何环境一包

括张贴了佩戴起搏器的患者勿入警告提醒的区域一之前，请寻求

医学建议。

头部创伤

击打人工耳蜗的部位可能会导致植入体损坏及失灵。正在发展

运动神经技能的幼童被硬物（例如桌子、椅子）撞击头部的风

险较大。

误吞电池

误吞电池会造成伤害。确保电池放置在幼童无法触及的地方；

万一误吞电池，应立即到就近的急诊中心或医院，寻求医护人

员的协助。

过热

如果处理器变得不寻常的温热，应立刻解下，并向服务中心查

询。如果儿童或植入者表现不适，家长及照护者应触摸儿童或植

入者的处理器，检查是否过热。
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预防措施 

要采取推荐的预防措施，防止有源植入式医疗器械的性能改变所

导致的有害作用。如发觉性能表现明显有异或感到声音变得过大

而导致不适，请关掉您的处理器并联系服务中心。

人工耳蜗只可配合用户指南上列明的核准设备和附件使用。

您的处理器和其他部件含有复杂的电子部件。这些部件很耐用，

但必须小心处理。由非科利耳（Cochlear）认可技术人员打开您的

处理器会导致您的保修失效。

每个处理器有其特定程序配合相应的植入体。切勿佩戴他人的处

理器或将您的处理器借予他人使用。如果您有两个处理器（每侧

耳一个），谨记将左耳用的处理器佩戴于左耳、右耳用的处理器

佩戴于右耳。使用错误的处理器会导致声音过大或失真，在某些

情况下甚至会引致非常不适。

要采取预防措施，防止特定不利环境条件（例如，电磁干扰、极

端温度、压力变化）产生对患者的有害作用。

当温度高于 +40 °C 或低于 +5 °C，不要使用您的处理器。

不要将处理器存放于温度高于 +50 °C 或低于 -20 °C 的环境中。

当您接近电台或电视台发射塔约 1.6 公里范围时，处理器音质会

断断续续受到干扰。干扰只是暂时性，不会损坏您的处理器。

© Cochlear Limited 2022 重要信息 - 9



防盗及金属探测系统 
例如机场金属探测器、商用防盗探测系统等设备产生强力电磁

场。某些人工耳蜗植入者当经过或接近此类设备时，可能会感

到声音失真。为避免这种情况出现，接近此类设备时，可关掉

您的处理器。

人工耳蜗的材料可能会触发金属探测系统。因此，植入者任何时

间都应带备人工耳蜗患者身份证。

静电释放 
静电释放可能导致人工耳蜗系统中的电气元零件受损或程序 

丢失。

遇上静电释放时（例如当穿上或除掉穿过头部的衣物或离开车辆

时），植入者宜先接触一些导电物件（例如金属门把），然后才

让人工耳蜗系统接触其他物件或人。

进行会产生大量静电释放的活动前，例如在塑料滑梯上嬉戏前，

请先解下处理器。临床工作者在为人工耳蜗植入者进行编程时，

应在电脑显示屏上采用防静电保护。

移动电话 
某些种类数字手机，例如全球移动通讯系统（GSM），在某些国

家使用时可能会干扰外置设备的操作。故此，植入者当接近使

用中的移动电话约1-4米范围时，可能会感到声音失真的情况。
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航空旅游 
某些航空公司在航班起飞和降落时或安全带信号亮起时，要求乘

客关闭便携电子设备，如手提电脑、电子游戏机等。您的处理器

属于医疗便携电子设备类别，因此请通知航空公司机组人员您在

使用人工耳蜗。航空公司机组人员会指示您安全使用守则，包括

需要时关掉处理器。

传输设备例如移动电话/手机在机仓内必须关闭。因远程助手启

动时发出高频率电波，如果您的处理器有遥控器（远程助手）， 

必须关掉。

水肺潜水 
植入体种类 深度上限 

CI422 植入体 40 米 

表2：佩戴植入体时的潜水深度上限 

植入者参与潜水活动前，宜先寻求医生意见，查询会否导致中耳

炎等疾病。当佩戴面罩时，避免对植入体位置构成压力。
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隐私及收集个人信息 

科利耳有限公司及其附属和分支机构（统称为“我们”、科利

耳、Cochlear、和 Cochlear Group）承诺会根据适用隐私及数据保

护条例保障个人信息的隐私。

给听力保健专业人士 
以下是收集信息的原因及使用和存储方法。

科利耳公司（Cochlear）收集个人信息（包括姓名和联系详情）

的目的： 

• 支持及改善产品的使用、保养、性能和可靠性监控，以及发

展科利耳公司（Cochlear）的产品、服务和活动 

• 通过和您的交往和关系，与 Cochlear Group 中的公司分享信

息以得到更全面的概况 

• 保持产品分销记录 

• 通过邮件、电话或是经您允许后以电邮、短讯或其他合理

的电子途径来通知您 Cochlear Group 以及其他跟您和科利耳

公司（Cochlear）之间的关系相关的公司的新产品、服务和

活动。如果您不想再收到任何相关信息，可以随时以电邮 

privacy@cochlear.com 通知我们。

这些信息可以由 Cochlear Group 的公司及其他我们在进行活动时

聘用的公司使用，这些公司有时可能在其他国家。在管理我们

的产品、服务和活动期间，我们或会把某些信息向以下人透露： 

• 植入者接受疗程的诊所或医院和他们的医疗保险公司 
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• 科利耳公司（Cochlear）的业务伙伴、提供商和分销商，代

表我们提供服务或执行职能 

• 当被要求或适当时，也会向政府监管部门透露 

• 医疗保险公司 

• 若 企 业 出 售 、 重 组 或 与 其 他 集 团 合 并 ， 科 利 耳 公 司

（Cochear）的新业主会以同样方法来使用这些信息。

除非遇到某些特殊情况，否则您可以联系您所属的科利耳公司

（Cochlear），索取由科利耳公司所持有的您的个人信息。

如 需 更 多 信 息 或 Co c h l e a r  G ro u p旗 下 公 司 名 单 ， 请 参 见  

www.cochlear.com 的科利耳公司隐私政策，或是向就近科利耳公

司索取副本。

给植入者及其家人、监护人或护理人员 
在接受科利耳（Cochlear）设备过程中，我们将收集用户/植入者

的个人信息，供科利耳及其他就该设备参与提供照顾的人使用。

信息通常是从填好和交回科利耳公司（Cochlear）的各种表格收集

的；包括由外科手术队伍代您填写的植入体登记表格。表格内的

信息包括您的联系详情、出生日期、手术和植入体详情。同时，

设备注册表格会由您或您的听力师在调机时填写。

以 下是 收集 信 息 的 原 因 及 使 用 和 存 储 方法 。科 利 耳公 司

（Cochlear）收集和使用个人信息（包括健康信息）的目的是： 

• 支持及改善设备的使用（例如：关于该设备的佩戴、启动、

维修、性能及可靠性监控、管理和医学查询）以及关于科

利耳公司（Cochlear）的其他产品、服务，包括保修权益。

• 信息将与 Cochlear Group 中其他分支分享，以便通过和您的

交往得到您的概略。这将有助我们了解有哪些信息是您会感

兴趣和愿意收到的。
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• 提供的信息有助管理科利耳公司（Cochlear）产品、服务和

活动的维护和开发。

• 保持产品分销记录 

• 通过邮件、电话或是经您允许后以电邮、短讯和其他合理电

子途径来通知您 Cochlear Group 的新产品、服务和活动，以

及其他跟您和科利耳公司（Cochlear）之间的关系相关的信

息。如果您不想再收到这些信息，请随时发电子邮件联系我

们，邮箱：privacy@cochlear.com。

这些信息可以由您的医院、Cochlear Group 的公司及其他我们在

进行活动时聘用的公司使用，这些公司有时可能在其他国家。

在管理我们的产品、服务和活动期间，我们或会把某些信息向

以下人透露： 

• 提供治疗的外科医生、听力师、诊所或医院，以及如果适

用，还有家长、监护人或护理人员 

• 科利耳公司（Cochlear）的业务伙伴、提供商和分销商，代

表我们提供服务或执行职能 

• 当被要求或适当时，也会向政府监管部门透露 

• 医疗保险公司 

• Cochlear Group 内其他公司 

• 科利耳公司（Cochlear）的新业主（如果企业出售、重组或

与其他集团合并）可以同样方式使用这些资料。

没有这些信息，科利耳公司（Cochlear）可能无法有效地支持及

管理其产品和服务。除非遇到某些特殊情况，否则您可以联系

您所属的科利耳公司（Cochlear），索取由科利耳公司所持有的

您的个人信息。如需了解详情或欲获得科利耳（Cochlear）集团

公司名单，可浏览 www.cochlear.com、在线查阅科利耳的隐私条

款或向就近的科利耳公司（Cochlear）索取副本。
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